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東京大学医学部附属病院　手術部

　Ⅰ．呼気CO2 モニター：　 　　　
　　capnographs（capnometer）

　呼気終末二酸化炭素分圧（PETCO2）と呼吸中の吸気・
呼気の二酸化炭素分圧を測定し、その波形を示す装置
が capnographs（capnometer）である。
　呼吸に伴うガスの中の CO2 の測定値を capnometer
で測定し、時間軸を横軸に測定値を縦軸に示し、波形
をグラフ化したものが capnogram で、呼吸ごとに二
酸化炭素分圧を測定することを capnometry と言う。
二酸素炭素分圧の測定、波形表示、記録などの全体を
capnography と言い、呼吸中の CO2 をモニタリング
することである。
　本来、換気状態が適切（もしくは過換気か低換気）で
あるかの指標は動脈血二酸化炭素分圧（PaCO2）である。
しかし PaCO2 の測定のためには、動脈血採血を行い、
ガス分析をしなければならず、手間がかかる。このた
め非侵襲的にPaCO2 を推定する方法として、PETCO2 が
測定され換気のモニターとしてよく使用される。PaCO2
と PETCO2 は近似し、過換気になるとPETCO2 は低下し、
低換気になるとPETCO2 は上昇する。健康成人の自発呼
吸下の PETCO2 は 35 ～ 40mmHg で、PaCO2 より 1 ～
4mmHg 1）（挿管人工呼吸中は 5～ 10mmHg）低い値に
なる。PETCO2 は、PaCO2 だけでなく、換気血流比、肺
血流量にも影響を受ける（表 1）。
　呼気CO2 モニターは麻酔中、集中治療中の患者の監

視モニターとして開発された。
　カプノグラムにより換気の有無、換気パターン、換
気回数が確認でき、一定時間以上の波形を表示するこ
とで、常に換気の状態をモニタリングし確認できる。

Ⅱ．測 定 方 法

　呼気CO2 モニターによる測定は、赤外線吸収法で行
われる。これは 2種類以上の原子からなる気体は特定
の波長の赤外線を吸収することを応用している。CO2
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表 1　PETCO2 に影響する因子

（文献 9を参考に作成）
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は 4.26μm付近の赤外線を吸収する 2）。この波長で吸
収される光量はCO2 の分子量に比例するためCO2 の濃
度が求められる。従来は広域スペクトルの赤外線をガ
スに照射し、赤外線のフィルターを通して戻ってきた
光の量を検知し、ガスに吸収された量からCO2 の分圧
もしくは濃度を算出していた。そのため、他のガスや
水分の影響を受けやすかった。最近は広域スペクトル
の赤外線ではなく、CO2 の吸光スペクトルに一致する
4.2 ～ 4.3μmの単一波長に近い赤外線を使用し他のガ
スや水などの影響を受けにくく、正確な測定がなされ
る機種が出ている。
　サンプリング方法にもCO2 センサーを直接呼吸回路
に接続し、回路中のガスを直接測定するメインストリ
ーム法（応答時間が短い、重く死腔量が多い、結露の
影響を受けやすい、40～ 50℃まで温度が上がる、セン
サー受光部が汚染されると誤差が大きくなる）と呼吸
回路から細いサンプリングチューブを接続し、ガスを
一定の速度（50～ 200mL/ 分）で測定装置に吸引する
サイドストリーム法（応答遅延がある、水滴でサンプ
リングチューブが閉塞）がある。メインストリーム法
でも小型の装置が出てきているが、一般的にはサイド
ストリーム法が多く使用されている。
　他の測定法として質量分析法、Ramanガス分析など
があるが、臨床現場では普及していない。

Ⅲ．Capnogram（カプノグラム）

　Capnogramは一般的に横軸に時間、縦軸に二酸化炭
素分圧（あるいは濃度）を示した time capnogram（図
1）が多く用いられる。Time capnogram（一般的には
単に capnogramと言う）では 1回の呼気を 4相に分け

て解釈される。第Ⅰ相はマスク換気の際には咽頭や鼻
腔、気管挿管（あるいはラリンジアルマスクが挿入）
されている場合はそのチューブ内や気管、気管支内の
ガスが呼出される。この部分ではガス交換はされてい
ない（解剖学的死腔の）ため二酸化炭素分圧はほとん
ど 0である。第Ⅱ相は死腔と肺胞に移行する部分の二
酸化炭素分圧と言われ、肺胞からのガスが混合するた
め、急峻に上昇している。肺胞から出てくるガスはそ
の肺胞の縮みやすさ（時定数）に従い出てくる。第Ⅲ
相は alveolar plateauとも言われ、肺胞からのガスを示
す。正常肺では平坦である。第Ⅲ相の最後は呼気が終
了した点であり、この二酸化炭素分圧が PETCO2 であ
る。換気血流ミスマッチ（喘息発作時、肺気腫など）
があると各肺胞からのCO2濃度にばらつきがあるため、
右肩上がりの波形となる。第Ⅳ相は呼気が終了し吸気
が開始されるため、急激に基線まで低下する。

Ⅳ．PaCO2 と PETCO2 の分圧較差
（a－ETPCO2）　　　　　

　PaCO2とPETCO2の差の増加は肺胞死腔の増大を示す。
生理学的死腔（VD（phy））率は以下の式から求めるこ
とができる。

　VD（phy）/VT＝（PaCO2－PECO2）/PaCO2
　　 VT：一回換気量、PECO2：混合呼気二酸化炭素分圧

　生理学的死腔率の正常値は 0.33 である。生理学的死
腔には解剖学的死腔と肺胞死腔に加えて、気管チュー
ブや呼気回路も含まれる。この式では混合呼気二酸化
炭素分圧（PECO2）を求めなくてはならない。そのた
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図 1　正常 capnogram（文献 3を参考に作成）
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めには呼気ガスを集めるか呼気ガスの流量と濃度が必
要となる。肺胞死腔率は次式で表される。

　VD（alv）/VT（alv）=（PaCO2－PECO2）/PaCO2

　ここでPaCO2 は PETCO2と近似することができると仮
定すると、

　VD（phy）/VT＝（PaCO2－PETCO2）/PaCO2

となり、PaCO2と PETCO2 から肺胞死腔率を計算できる。
肺胞死腔は通常換気が行われていない肺胞で発生する
死腔である。これは、肺胞を灌流する肺動脈圧と肺胞内
圧に影響を受ける。肺胞内圧が低くなれば、肺胞へ行
く血流は減少し、死腔は増大する。表 2に a－ETPCO2
が増加する原因を示す。

Ⅴ．呼気CO2 モニターの利用状況

　麻酔中においてはガイドライン上 4）、「鎮静時には呼
出された二酸化炭素を測定可能な限りモニタリングし
評価すべき」とされている。つまり、呼気CO2 モニタ
ーで十分な換気が行われていることを評価、確認すべ
きであると明記されている。そのため、手術麻酔時、
全身麻酔では呼気CO2 モニターが全症例、鎮静時の区
域麻酔でも、ほぼ全症例で使用されている。また上部
消化管内視鏡の鎮静と麻酔のガイドライン 5）では、プ
ロポフォールを消化管内視鏡使用時の鎮静に使用する
際には、パルスオキシメトリは低酸素血症の早期発見
には推奨されるが、換気のモニタリングには不十分で
あると明記されている。さらに深い鎮痛中は呼気CO2
モニターがリスクを減少させるので使用を考慮すべき
であると推奨している。以上のように鎮静状態にある
患者には呼気CO2 モニターの使用が求められている。
　しかし、実際日本では手術室以外の回復室、観察室、

集中治療室で呼気CO2モニターが使用されている施設
はわずかである。これは医師が鎮静中絶えず観察でき
る状態でないと、呼気CO2 モニターの異常値などの判
断が不適切に評価され、適切に対応しにくいためであ
る。頻回に鳴るアラームのため、使用されないのが現
状である。そのため、集中治療部設置のための指針 6）

においても、呼気CO2 モニターの常備は必須でなく努
力目標とされている。米国の PCAポンプ使用時でも
呼気CO2 モニターの使用率は約 30％であり、やはりア
ラームの頻回さをその原因としている 7）。また、呼気
CO2 モニターが適切な値を示さなくなった場合、それ
がメインストリーム式ならセンサーの汚れが原因なの
か、またサイドストリーム式ならサンプリングチュー
ブかウォータートラップの問題かなど機械に熟知する
必要がある。さらにセンサーやサンプリングラインに
関するディスポーザブル部の交換などが今後簡便かつ
安価とならないと普及は困難である。
　呼吸の観察は呼気CO2 モニターのみならず、他のモ
ニター（心電図を応用した胸郭インピーダンス測定、
オキシメトリーによる測定など）によってもなされて
いるため、呼気CO2 モニターの特異度は高いが、落ち
着いている状態では使用されないのが現状である。呼
吸の状態を絶えず観察しなければならない危険な状態
では呼気CO2モニターに勝るものはないかもしれない
が、状態が落ち着き、換気状態が安定している長期の
人工呼吸管理患者では常時使用されるべきであるとは
言えない。
　現在、人工呼吸器の中には呼気CO2 モニターを利用
したアルゴリズムを使用し、closed-loop の自動ウィー
ニングシステムを備えた機種も存在し、様々な可能性
がある。呼気 CO2 モニターは他の機器と併用しつつ、
その特性を活かし、今後も応用が期待される。24 時間
絶え間なくモニタリングするのではなく、状況に応じ
て使用することが効率的である。

【肺塞栓】
　血栓（静脈うっ滞）、空気塞栓、羊水、二酸化炭素（腹腔鏡）、脂肪塞栓

【肺動脈圧の低下】
　心拍出量の低下（出血、心停止、ショック）、非依存性肺領域（腹臥位、座位）

【肺胞圧の上昇】
　呼気終末陽圧換気（PEEP）、一回換気量の増加

【慢性閉塞性肺換気】

表 2　a－ETPCO2 が増加する原因
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　心肺蘇生時にもその効果の判定に有効であり 8）、今
後様々な状況下での使用が期待されている。

本稿の著者には規定されたCOI はない。
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